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Tabulka A – hodnotí náročnost tématu, nikoli zpracování

	
	Úroveň

	Hodnocení náročnosti tématu:
	

	                                                                                        
	nadprůměrná
	průměrná
	podprůměrná

	Teoretické znalosti
	
	X
	

	Praktické zkušenosti
	
	X
	

	Sběr a zpracování podkladů a vstupních dat
	X
	
	

	Specifické nároky tématu (originalita, rozsah,
	X
	
	

	statistické zpracování dat, interpretace závěrů apod.)
	
	
	


Tabulka B – hodnotí úroveň zpracování tématu
	
	Úroveň

	Kritéria hodnocení práce:
	

	
	nadprůměrná
	průměrná
	podprůměrná
	nelze hodnotit

	Splnění cíle práce
	
	X
	
	

	Samostatnost při zpracování
	X
	
	
	

	Metodologická kvalita postupu 
	X
	
	
	

	Úroveň teoretické části 
	
	X
	
	

	Práce s literaturou (citace)
	
	X
	
	

	Úroveň analytické části 
	
	X
	
	

	Adekvátnost použitých metod
	
	X
	
	

	Úroveň návrhu  řešení  (realizace)
	
	X
	
	

	Jazyková úroveň práce 
	X
	
	
	

	Formální úroveň  (text, grafy, tabulky)
	
	X
	
	

	Přehled literatury (rozsah, kvalita)
	
	X
	
	

	Jiné kritérium (novost,  přínos praxi)
	
	X
	
	


Připomínky a otázky k obhajobě:

Diplomantka ve spolupráci s firmou Dynex Technologies navrhla řešení nového laboratorního přístroje Blotautomat. Přestože vycházela z konkrétních limitujících požadavků zadavatele, podařilo se jí vytvořit návrh na velmi dobré úrovni. 
Velmi pečlivě zpracovala teoretickou část, v níž prezentuje současné vývojové tendence v oblasti laboratorních přístrojů. Analyzuje také trh s těmito výrobky se zaměřením na přístroje od konkurenčních firem z Itálie a USA. Důležitou částí je taktéž ergonomická studie zaměřená na laboratorní techniku, v níž je zohledněna dynamika obsluhy.
Praktická část je věnována seznámení s firmou Dynex Technologies a její produkcí, popisu metody westernblot a samotnému laboratornímu přístroji Dynablot. Podrobně zde představuje jednotlivé funkce a vše dokumentuje na fotografiích. V samotné projektové části autorka uvádí, jak omezující bylo zadání práce, ať už z hlediska ergonomie či z hlediska tvaru a funkce.
První návrhy byly zaměřeny na hledání odpovídající formy. V této části bych přivítal zařazení variantních kresebných návrhů, které jsou pro designerskou tvorbu nezbytné, neboť urychlují práci a podporují invenci. Po konzultacích Jana Gabrhelová zvolila dynamický design jako finální řešení. Systém otvírání přístroje je zde představen ve dvou variantách, přičemž já osobně preferuji variantu uvedenou na obrázku č. 69, která jasně a zřetelně tuto funkci naznačuje. Za vhodné a velmi dobré pro názornost považuji obrázky č. 57 a 58, kde je představen přístroj rozložený na jednotlivé díly.
Přístup autorky k vypracování diplomové práce byl zodpovědný a příkladný. Celý proces zde uvedený je přínosný a je třeba pokračovat s výrobcem na dořešení detailů.
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