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Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou bakalářskou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Otázky k obhajobě:

•
Jakým chybám by jste se vyvaroval v případě další sérií těchto měření?
•
V čem by jste si představoval zlepšení systému přípravy vzorků měřené směsi plynu?

•
Jaký máte názor na využití elektrochemických senzorů v oblasti měření, resp. jakým směrem si myslíte, že se trend v této oblasti měření bude dále udílet?

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
•
Musím podotknout, že tato práce má chybně formulován závěr. Student uvádí, že se mu nepodařilo realizovat měření methanu a následné ověření z důvodu nestability použitého měřícího obvodu a senzoru. Ale dle mého názoru příčinou bylo použití nespravné směsi měřeného plynu, který svým obsahem methanu (4,04% CH4) byl mimo měřící rozsah testovaného senzoru, tj. 0 až 0,5% CH4. Jelikož student neměl k dispozici jinou směs plynu s obsahem methanu nižším jak 0,5% nemohl realizovat své měření. Tento problém není chybou studenta a ani jeho práce. Doporučuji tedy i v budoucnu pokračovat v sérií testovacích měření a prokázat tak vhodnost použitého senzoru i měřícího obvodu. Elektrochemické senzory jsou trendem v oblasti měření plynů a bylo by chybou v dalších měření nepokračovat.

•
Drobné překlepy v textu nesnižují obsahovou hodnotu a celkovou úroveň práce.
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