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Posudek DIPLOMOVÉ práce

MĚŘENÍ malých průtoků tekutin pomocí teplotních senzorů 
Úplnost vypracování, aktuálnost a obtížnost řešeného úkolu

Cílem diplomové práce p. Bc. Roberta Tihláře „Měření malých průtoků tekutin pomocí teplotních senzorů“ bylo zpracovat literární rešerši k problematice měření malých průtoků tekutin, navrhnout a technicky realizovat kalorimetrický průtokoměr s využitím senzorů teploty FlowSens FS2 firmy IST AG, provést metrologická měření u takto realizovaného průtokoměru, dále pak navrhnout a technicky realizovat teplotně značkovací průtokoměr s využitím senzoru FS 2 firmy IST AG, analyzovat jeho vlastnosti formou metrologických měření a porovnat vlastnosti obou navržených a realizovaných typů průtokoměrů.

Zpracovanou problematiku lze s ohledem na současné trendy aplikování moderních matematických metod v technické a společenské praxi hodnotit jako aktuální. Po stránce obtížnosti předloženou diplomovou práci hodnotím jako přiměřenou, po stránce rozsahu práce jako nadstandardní. 

Metodika diplomové práce

Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část (o rozsahu 26 stran) popisuje základní fyzikální pojmy a zákony z oblasti průtoku (tekutin), dále se pak zabývá popisem technických prostředků pro měření průtoku a popisuje vizualizační prostředí Control web integrující možnosti řízení technologických/metrologických procesů a jejich vizualizace s podporou webových služeb. 
V praktické části (o rozsahu 32 stran) diplomant popisuje možnosti tvorby aplikace v prostředí Control Web, popisuje průtokový senzor FS2/FS2T jak z hlediska jeho konstrukčních a elektrických parametrů, tak i způsob jeho zapojení a sestavení průtokoměru. Dále se diplomant zabývá problematikou měření z pohledu charakteristik senzoru a charakteristik průtokoměru a popisuje způsob navržení, konstrukce a verifikace vlastností průtokového senzoru navrženého pro pulzní topení.
Způsob a pojetí řešeného úkolu

V diplomové práci autor navrhl, technicky realizoval a verifikoval vlastnosti senzoru FS2T firmy IST-AT pracující na termoodporovém principu při měření malých průtoků tekutin. Po teoretickém rozboru problematiky zpracovaného formou literární rešerše se diplomant zaměřil na popis konstrukčních a elektrických vlastností zvoleného senzoru a popisuje metodiku návrhu, technické realizace a provedení metrologických měření navrženého průtokoměru. 
Úroveň zpracování tématu, přínos práce

Téma diplomové práce je zpracováno přehledně, členění kapitol a podkapitol se vyznačuje logickou návazností. Přínos diplomanta spočívá v návrhu, technické realizaci a verifikaci metrologických vlastností navrženého průtokoměru pro měření malých průtoků tekutin. 
Formální náležitosti práce

Po formální stránce je diplomová práce napsaná s malým počtem překlepů a pravopisných chyb. Menším nedostatkem je také nízká kvalita některých obrázků a schémat. Uvedené nedostatky však výrazně nesnižují kvalitu diplomové práce. Předložené závěrečné práci nelze vytknout vážnější formální nedostatky.

Dotazy k obhajobě

1. Jak jste zabezpečil homogenitu vnější teploty při měření závislosti změny napětí na průtoku při různých teplotách okolí?

2. Jak se změní dynamické vlastnosti senzoru při měření průtoku jiných tekutin?
Závěr

Předložená diplomová práce pana Bc. Roberta Tihláře „Měření malých průtoků tekutin pomocí teplotních senzorů“ odpovídá zadání a splňuje požadavky kladené na diplomové práce, student prokázal jak analytické schopnosti při tvorbě literární rešerše, tak i schopnosti tvůrčí inženýrské práce, a proto jeho diplomovou práci „Měření malých průtoků tekutin pomocí teplotních senzorů“ 

doporučuji

k obhajobě.

Návrh na klasifikaci diplomové práce 
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