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Ověření provozu laboratorního fermentoru pro výukové účely

(téma)

Diplomová práce Jiřího Šrámka měla za cíl  ověřit   provoz laboratorního fermentoru LF20 (fermentor je součástí projektu LABI- laboratoře integrované automatizace). Součástí této práce měla být kalibrace plynových senzorů a jejich uvedení do chodu. Výstupem pak měla být nová  laboratorní úloha do předmětu Technologická cvičení nebo její návrh. Zadání práce bylo tedy velmi rozsáhlé a současně závislé na spolupráci s fakultou aplikované informatiky.
K provedeným experimentům musím dodat, že diplomant nemohl provést zapojení plynových senzoru, protože během realizace diplomové práce došlo k poškození průtokoměru a ten musel byt odeslán do zahraničí na reklamaci. Tím se celý proces trochu opozdil a nedošlo k instalaci průtokoměrů do systému fermentoru, nicméně kalibrace sond mohla být provedena důsledněji a návrh  úlohy do TC mohl být dokonaleji prověřen a především v diplomové práci popsán.
Práce je rozdělena na části: úvod, teoretická část, praktickou část, experimentální část , kde jsou popsány jednotlivé experimenty, měření plynné fáze, laboratorní úloha, závěr a přílohy. 
V teoretické části je popis jednotlivých typy reaktorů - fermentorů a měřených veličin včetně sond pro jejich měření. 
Praktická část v kapitole Úvodní experiment 

Stanovení přesné koncentrace HCl str. 30  je zbytečně podrobně popsána a vlastně tam ani nepatří, zrovna tak výpočet potřebného objemu zdrojového kalu k získání požadované sušiny 1 g/l na str. 33. Dále na uvedené straně  nesoulad mezi textem a obrázkem. Nejsou šipky v grafu apod. To se opakuj v celé diplomové práci
str. 34 co se rozumí pojem šetření louhem? 
str. 48 rovnice  by měly být v praktické části na začátku  ne v textu diskuse experimentu 

str. 50 je špatně přepočteno nadávkované množství uhlíku v gramech  na mmol uhlíku. Pokud byly tyto hodnoty použity do grafů, pak to zkresluje význam dále uvedených sloupcových grafů-

kap. 9.6 Kalibrace sond měření  plynné fáze je odbyto. Bude nutno v následujících pracích opakovat. 
Návrh Laboratorní úlohy je velmi stručný a nevím, zda by se dal podle přiloženého návodu s posluchači  realizovat. Pokud jde o sestavení úlohy, myslím, že to zasluhovalo ještě ověření podle navrhnutého návodu.
Diplomant naměřil a popsal celou řadu experimentů, které ale bohužel nebyly zcela bilancovány a někdy jsou i chaoticky popsány. Nicméně i toto pozorování přineslo docela dost poznatků o chování fermetnoru. Např. výpadek elektrického proudu během víkendu a tím přechod do anoxické fáze (str. 41).  a následně po diskuzi s pracovníkem softwaru bylo opraveno tak, aby v případě havárie tohoto druhu fermentor opětovně mohl být  automaticky zapnut. Stejně tak předávkování systému glukózou, pčechod do anoxické fáze.
Diplomant má problém výsledky pokusů popsat tak, aby si čtenář udělal ucelený přehled a docenil provedenou práci a to je škoda.  Mohl to aspoň shrnout do závěru. V laboratoři projevoval zájem o danou problematiku. 
Posluchač splnil podmínky pro zpracování diplomové práce a proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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