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Práce byla posouzena z hlediska plagiátorství s výsledkem 14 % shodnosti, nicméně shoda vznikla v důsledku využívání přímé citace a terminologie. Podobnost s jinými pracemi vznikla ve struktuře bakalářské práce, která byla založena na publikaci Elektromagnetická kompatibilita od prof. Svačiny, jež je nejcitovanější česká práce v oboru a tudíž všechny podobnosti odkazovaly ve skutečnosti na jedinou práci, která byla ale řádně ocitována. Mnoho částí práce však Thesis chybně označil, neboť se v originálech označené texty nevyskytovaly. Práce není plagiát.
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V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.


Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce):
Studentka si zvolila téma, které skloubí problematiku elektromagnetické kompatibility a insulinových pump. Zkoumanému tématu je ve vědeckých kruzích věnováno poměrně málo pozornosti, přestože se jedná o relativně vážné onemocnění a inzulínové pumpy jsou široce využívané, veřejnosti se nedostane mnoho zmínek o technických parametrech. Tato skutečnost představovala významnou výzvu i pro studentku, která si s nepřízní osudu poradila a pod příslibem anonymizace, získala reálný produkt ke zkoumání, včetně omezených technických údajů. Teoretická část práce se věnuje úvodu do problematiky EMC, inzulínových pump, onemocnění a vzájemným souvislostem. Praktická část zahrnuje měření a testování EMC v semi-anechoické komoře a zkoumání v simulačním nástroji CST Microwave Studio. Simulace byla provedena metodou black box, a výsledky byly porovnány s měřením. U zkoumání EMS byly problémy se zesilovačem, který v průběhu roku odešel do křemíkového nebe, a tudíž byly experimenty frekvenčně omezeny. Práce je pěkně psaná, občas se sice najdou nějaké chyby či špatná volba slov, což ale nijak nedegraduje kvalitu práce. Na závěr je třeba poznamenat, že studentka provedla více testů s různým vybavením laboratoře EMC (měření v blízkém poli – EMxpert a osciloskop a sondy) než reflektuje práce, nicméně kvůli časovým důvodům nebyla s to výsledky do práce zapracovat (nikoliv vlastní vinou), což je škoda. Akademická práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, proto práci hodnotím známkou A, doporučuji k obhajobě.
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